[bookmark: _GoBack]附件：项目采购需求文件
采购需求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。

一、商务要求
	序号
	商务条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	供货安装完成并通过验收合格后无任何质量问题一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	岳西县中医院（招标人指定地点）

	3
	供货及安装期限
	合同签订后20日历天内交货并安装验收合格

	4
	商品包装要求
	除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。


[bookmark: _Toc24745]二、技术要求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	便携式睡眠诊断系统
	1
	套
	


[bookmark: _Toc4579][bookmark: _Toc15427]1、导联数：≥7导； 
★2、包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导； 
3、体积小巧，主机重量≤100克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用； 
★4、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；
5、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。 
6、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量。 
★7、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。 
8、可蓝牙无线联机CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。（提供证明材料）
9、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带。
10、金属材质口鼻气流管接头，坚固耐用。
11、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录
12、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。
13、 睡眠诊断分析软件具有独立数据库；
14、 具备信息集成能力，支持HL7通信协议，可以通过集成接口从医院HIS系统获取患者基础信息。
15、 睡眠诊断结果可以通过信息集成接口与医院电子病历系统进行数据集成，电子病历系统可以以URL形式调阅PDF格式的报告；
16、 软件内置云分享功能，可以将数据，报告等信息分享给其他医联体医院；
★17、配备要求：睡眠呼吸记录仪3台，配备适合临床适用的软件存储系统、显示系统、打印系统1套，根据需要配备工作台1套。
3、 人员培训要求
货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
四、报价要求
本项目报价包含本项目需求的全部货物及所需附件购置费、配套设备、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费（中标人应服从院方统一管理，规范施工，确保安全生产。如涉及墙面，电路，装修等改动产生的相关费用请综合考虑，包含在总报价中）、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用（除上述采购需求列明的货物需求外，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，如与医院系统端口连接等，涉及开放接口的,采购人负责协调接口开放,费用包含在报价中），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。
[bookmark: _Toc23557][bookmark: _Toc21193]五、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。
[bookmark: _Toc7485][bookmark: _Toc23093]六、验收
中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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